ZDRAVOTNI USTAV se sidlem v Usti nad Labem

400 01 USTINAD LABEM, MOSKEVSKA 15
Centrum hygienickych laboratori, pracovisté: Zavodni 94, 360 06 Karlovy Vary

ZDRAVOTNI USTAY

Zaznam o odbéru vzorku vody urcené k vefejnému zasobovani pitnou vodou
pro potfeby systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd
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identifikace laboratoie Zdravotni vstav se sidlem v Usti nad Labem, Moskevskd 15, Usti nad Labem PSC:400 01

Upozornéni: Laborator odpovidéa pouze za vysledky zkouSek vzorku ve stavu, ve kterém byl zakaznikem dodan.
Protokol o zkouSce nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovéan jinak nez cely.
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Centrum hygienickych laboratori, Pracovisté Karlovy Vary, Zdavodni 94, Karlovy Vary,
PSC: 360 06

datum predan{ nebo odeslan{ .
vzorku do laboratoie J\‘ 772 2 0y

dalsi idaje vztahujici se k odbéru

a méreni vzorku
P

podpis odebirajici osoby ¢ >'PL ;

podpis dalsi osoby piitomné u
odbéru

Pokyny pro odbér vzorku Z.U UL pro stanoveni radioaktivity ve vodé
Postup odbéru vzorku pro zakladni radiologicky rozbor:

1. Celkova objemova aktivita alfa a beta — voda se odebira do plastovych kanystri pfi odbéru se kanystr
2x vyplachne vzorkovanou vodou, plni se cely objem.

2. Radon 222 — odebiré se vzorek studené vody, ktera neprosla bojlerem nebo zasobnikem. Voda se necha
nékolik minut odtéci. Dba se, aby nedoslo pfi odbéru k tiniku plynného radonu ze vzorku:

a) Odbér vody z vodovodniho fadu se provadi do plastové 250 ml PET vzorkovnice. Vzorkovnice se
2x vyplachne vzorkovanou vodou a naplni vzorkem po okraj. Postupuje se tak, aby byly omezeny
ztraty plynného radonu béhem odbéru. Vzorek se optimalné odebird hadickou ke dnu vzorkovnice,
pomalym napousténim vzorkované vody, pod hladinu vody. Ve vzorkovnici by nemélo dochézet
k viten{ a rozsttikovani vody, aby nedoslo k uvolnéni plynného radonu do ovzdusi. Po okraj
naplnéna vzorkovnice se mirné promackne, aby v hrdle vzorkovnice vytvorila vzorkovand voda
kopecek a ihned se vzorkovnice uzavre a diitkladné se utdhne vicko.

b) Odbér studny — 250 ml PET vzorkovnice se ponoii do vzorkované vody a pod hladinou se uzavie
vickem.

Pfi odbéru na stanoveni radonu 222 je potifeba zaznamenat datum a ¢as odbéru.

Dodén{ vzorku do laboratore:

K méieni se vzorky predaji co nejdrive po odbéru (nejpozdéji do 4 dni od odbéru).

KONTAKTY
Oddéleni radiologie: Vedouci pracovisté Karlovy Vary:
Tel.: 353301324 Tel.: 353301339
Mobil: 602 617 057 Mobil: 602 617 057
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ZDRAVOTNI USTAV se sidlem v Usti nad Labem

400 01 USTI NAD LABEM, MOSKEVSKA 15
Centrum hygienickych laboratori, Pracovisté Karlovy Vary, Zavodni 94, 360 06 Karlovy Vary

ZDRAVOTNI USTAY

Laboratorni protokol ¢. 128153/22

Meéreni obsahu pfirodnich radionuklidi ve vodé

Identifikace 3
objednatele Obec Koldin, Koldin 15, 565 01 Choceri, ICO: 002 79 056
méreni:

Identifikace
dodavatele

Obec Koldin, Koldin 15, 565 01 Choceri
vody:

Identifikace i
vodovodu Koldin, okres Usti nad Orlici
(nazev okres, obec)

Misto odbéru: Koldin &.p. 21, Matef'ské skola, kuchyri e bics L
Oznageni vzorku: | Koldin &p. 21, Matefska $kola Pavod odebrans-vody:
podzemni voda
Eviden¢ni ¢islo 128153/23 Drur} odgbr_ang vody:
vzorku: dodavana pitna voda
Den a hodina Odbér provedi:
odbéru vzorku: 05. 12. 2023,11:45 hod. Ing. Suchanek
(pracovnik ZU)
Do laboratoie Prevzal:
pfijato dne: 08, ¥2. 2028 Ing. Martina Hampejsova
Proces analyzy | o, 15 9pp3
ukoncéen dne:
1. Vysledky zakladniho rozboru:
Oznaceni vzorku Celkova Celkova Radon 222
objemova objemova v [Bq/l]
aktivita alfa aktivita beta*
v [Bq/l] v [Bqg/l]
Koldin ¢.p. 21, Materska Skola 0,059 + 0,009 0,095 + 0,010 <5

e  <cnp (mensinez nejmensi detekovatelna celkova objemova aktivita pro dany vzorek na hladiné vyznamnosti 95%).

° Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu odbéru a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti Uvedena rozsifena
nejistota je soucinem standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti
pokryti pfiblizné 95%.

e  * Stanoveni celkové objemové aktivity beta neni korigovano na obsah drasliku.

2. Identifikace drzitele povoleni k provadéni zkousek

Zdravotni Ustav se sidlem v Usti nad Labem je drzitelem povoleni k ¢innosti: provadéni sluzeb vyznamnych

z hlediska radia¢ni ochrany podle § 9 odst. 2 pismena h) bodu 6 zakona ¢&. 263/2016 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisd. Povoleni je vydano na dobu neurgitou.

Pridélene evidencni Cislo Statnim uradem pro jadernou bezpeCnost (dale jen SUJB) je 249718
¢.j.. SUJB/OPZ/1619/2018.

Drzitelem opravnéni zvlastni odborné zplsobilosti (dale ZOZ) k vykonavani cinnosti zvlasté dulezitych
z hlediska radia¢ni ochrany je Ing. Martina Hampejsova v rozsahu sluzeb: mérfeni a hodnoceni obsahu
pfirodnich radionuklidd ve vodéach, a to jmenovité celkové objemové aktivity alfa, celkové objemové aktivity
beta, Ra 226, Rn 222 a uranu. Opravnéni bylo vydano rozhodnutim SUJB &.j.: SUJB/ORP/16201/2023.

TELEFON E-MAIL BANKOVNI SPOJENI IC
353301 311 laboratorekv@zuusti.cz WWW.Zuusti.cz CNB UL 10006-41936411/0710 71009361



3. Identifikace pouzitych metod:

o Celkova objemové aktivita alfa se stanovuje dle CSN 75 7611 pomoci scintilaéni sondy NS
95002 E (v. ¢. 0023) ve svétlotésném provedeni pro méfeni a zafeni metodou ZnS (Ag)
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat” firmy EMPOS s. r. o.

o Celkova objemova aktivita beta se stanovuje dle CSN 75 7612 pomoci proporcionalni detekéni
jednotky POB 302 E (v. €. 0109), ktera umoziuje méfeni 3 zafeni v Sirokém energetickém rozsahu
na pfistroji ,EMS alfa — beta automat” firmy EMPOS s. r. o.

o Stanoveni radonu 222Rn se provadi dle CSN 75 7624 gamaspektrometricky pomoci detekéni sondy
NKG 312 E umisténé v pfistroji EMS 7 (spektrometricka meéfici soustava) firmy EMPOS s.r.o.
Soustava EMS 7 je stanovené méfidlo ovéfované CMI.

o Doporuéeni SUJB ,Mé&Feni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidéi v pitné vodé pro vefejnou
potfebu a v balené vodé*, listopad 2017

4. Hodnoceni vysledku:
Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje vySetfovaci uroven 0,2 Bqg/l, kterou stanovi vyhlaska
€.422/2016 Sb., ve znéni pozdejSich predpisl.

Celkova objemova aktivita beta nepfevySuje vySetfovaci uroven 0,5 Bqg/l, kterou stanovi vyhlaska
€. 422/2016 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objemova aktivita radonu neprevySuje referencni troven 100 Bag/l, kterou stanovi vyhlaska ¢. 422/2016 Sb.,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska €. 422/2016 Sb., pfiloha ¢. 27 :

VySetfovaci urovné celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta
Ukazatel obsahu radionuklidt VysSetiovaci trovné
Celkova objemova aktivita alfa 0,2 Bql/l
Celkova objemova aktivita beta 0,5 Byl
po odecteni pfispévku drasliku ’

Referencni Urovneé obsahu pfirodnich radionuklid v pitné vodé pro vefejnou potfebu a pro dodavani balené
vody na trh

Ukazatel obsahu radionuklidt Referencni tiroven
Objemova aktivita radonu 222 100 Bq/l
5. Zaznam o odbéru vzorku

Viz. pfiloha ,Zaznam o odbéru vzorku vody urcené Kk vefejnému zasobovani pitnou vodou pro potieby
systematickeého méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid(i

Datum vystaveni protokolu - Karlovy Vary
dne: 21. 12. 2023
Méfeni proved!: Ing. Martina Hampejsova
Jitka Ecksteinova

Osoba s povérenim )
statutarnihoorganu .. M ..................
a drzitel ZOZ: Ing. Martina Hampejsova

Prohlaseni laboratore: Bez pisemného souhlasu laboratore se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely.
Vysledky se tykaji pouze vzorkd, které byly pfedmétem zkouSeni. Laborator nenese odpovédnost za informace a
data dodana zakaznikem.



